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図４　試験片の紫外反射スペクトル(同一基質による白色校正)。縦線は溶液での吸収極大を示す。
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図３　a) 550 nmで規格化した照射光のスペクトル（実線）および標準白色板からの反射スペクトル（点線）。
　　　b) 標準白色板の相対反射率 c(550 nmにおける値を1とした)。cの値は，式2における補正係数である。
752007
〔報文〕　紫外・可視反射スペクトル法による
染料非破壊分析のための基礎研究（３）
－染織品を想定した試験片の紫外スペクトル測定－
吉田　直人
１．はじめに
　染織文化財などの染料を非破壊的に分析，同定するための情報のひとつとして，染料分子が
可視領域の光を特異的に吸収する性質を利用した「可視反射分光法」の研究が，国内では特に
1970年代以降文化財科学の研究者によって行われており，基礎的な検討とともに，実際の文化
財資料を対象とした報告もされている1 ～ 5)。これらの研究成果により，可視反射スペクトルの
染料同定のための情報としての価値が高められた。一方，反射スペクトルは，基質繊維や媒染
剤との相互作用，また染料そのものからの蛍光などによる影響を受けやすいことから，反射ス
ペクトルの解釈については慎重を要し，３次元蛍光スペクトル6,7)など，複数の情報を総合し
て判断することが必要であるのと指摘もなされている4,5)。
　筆者は，同軸光ファイバー照射・受光型超高感度分光光度計を用いた紫外・可視反射スペク
トル測定を通じ，可視域に比べてシャープな吸収帯を示し，また近接分子との相互作用による
影響が比較的小さい，紫外域の吸収帯の数や吸収極大波長などの情報が，染料同定のための有
力な情報となることを既報で指摘した8～ 10)。現在，染織品の染料を対象とした，この装置によ
る紫外反射スペクトル分析の実用化を目指して基礎的な検討を続けている。実際の染織品を測
定する際には，反射率100％を定義する白色校正を同一資料の未染色部分で行う場合と，標準
白色板で行う場合が考えられる。今回は，これら二つの条件下での，染織品を想定した試験片
の紫外反射スペクトル測定を行った。その結果から，基質の性質の違いなどを考慮した染料の
吸収帯検出の可否などについて検討した。
２．試験片・測定
　２－１．試験片
　３種類の基質（濾紙，木綿および絹の生地）にそれぞれindigo（藍の色素成分），berberine（黄
檗の色素成分），cochinealで染色した計９種類の試験片を作成した。indigoはハイドロ建てで
の染色を行った。染色濃度の調整は行っていない。
　濾紙は無蛍光であるが，木綿および絹からは図１に示すように，前者は可視域，後者は紫外
域に蛍光が観測された。絹については，励起・発光波長が既報8,6)と類似しており，トリプトファ
ンなどの絹成分に由来すると推測される11)。木綿の蛍光については，蛍光増白剤からのもので
ある可能性が高いと考えている12)。両者ともに，水洗浄を繰り返しても蛍光強度はほとんど変
化しなかった。
　色素溶液の吸収スペクトルを図２に示す。紫外域では，それぞれ下記の波長を極大とする
シャープな吸収帯が認められた。
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紫 外 ・ 可 視 反 射 ス ペ ク ト ル 法 に よ る 染 料 非 破 壊 分 析 の た め の 基 礎 研 究 （ ３ ）
I n d i g o  ： 　 2 9 0 . 0 n m
b e r b e r i n e  ： 　 2 2 6 . 5 ,  2 6 1 . 5 ,  3 4 3 . 0 n m
c o c h i n e a l  ： 　 2 8 7 . 5 n m
　２－２．反射スペクトル測定
　 反 射 ス ペ ク ト ル 測 定 は ， 大 塚 電 子 製 超 高 感 度 紫 外 ・ 可 視 分 光 光 度 計 M C P D - 7 0 0 0 に よ り ， 暗
室 内 で 実 施 し た 。 そ の シ ス テ ム 構 成 は 既 報
8 ～ 1 0 )
を 参 照 し て 頂 き た い 。 照 射 光 は 重 水 素 ラ ン プ
( 2 2 0 - 3 8 0 n m ) と ハ ロ ゲ ン ラ ン プ ( > 3 8 0 n m ) の 組 み 合 わ せ に よ る 白 色 光 で あ る 。 白 色 校 正 は ， 試 験
片 と 同 一 の 生 地 （ ま た は 濾 紙 ）， ま た は 財 団 法 人 日 本 色 彩 研 究 所 か ら 市 販 さ れ て い る セ ラ ミ ッ
ク 製 標 準 白 色 板 に よ っ て 行 っ た 。 測 定 条 件 は 下 記 の と お り で あ る 。
　 ・ 　 照 射 ・ 受 光 同 軸 フ ァ イ バ ー 先 端 ・ 試 料 間 距 離 　 １ c m  （ 照 射 径  約 ３ m m ）
　 ・ 　 測 定 波 長 域 　 2 2 0 - 4 0 0 n m
　 ・ 　 測 定 時 間 　 3 5 0 m s e c
　 ・ 　 照 射 角 / 受 光 角 　 0 ° /  0 °
　 試 験 片 平 面 に 対 し 垂 直 方 向 に 照 射 し ， 5 回 連 続 測 定 し た 結 果 の 平 均 を 反 射 ス ペ ク ト ル と し て
取 得 し た 。
　 受 光 フ ァ イ バ ー が 検 出 す る 光 は ， 照 射 方 向 に 対 し 3 6 0 ° に 近 い も の で あ り ， 拡 散 反 射 光 の み
で は な く ， 正 反 射 光 も 含 ま れ る 。 ま た ， 絹 試 験 片 で は 蛍 光 も 含 ま れ る 。 受 光 し た 光 は ， こ れ
ら の 要 因 に 関 わ ら ず 全 て 便 宜 上 “ 反 射 光 ” と し て 表 し ， 各 波 長 に お け る 反 射 率 を  R ( % ) と し て ，
下 式 に よ っ て 吸 光 度 を 求 め た 。
吸 光 度 ＝ l o g  ( 1 0 0  /  R )    - - -  ( 1 )
　 標 準 白 色 板 で 白 色 校 正 を 行 っ た 場 合 は ， さ ら に そ の 反 射 特 性 に 基 づ い た 吸 光 度 補 正 を 行 っ た 。
標 準 白 色 板 表 面 で の 照 射 光 の 反 射 率 は ， 可 視 域 で は ほ ぼ 一 定 で あ る の に 対 し ， 紫 外 域 で は 急 激
に 低 下 し ， さ ら に 波 長 に よ っ て 変 動 す る た め で あ る ( 図 3 a ) 。 そ こ で ， 5 5 0 n m に お け る 照 射 光 強
度 と 反 射 光 強 度 の 比 を １ と し た 波 長 毎 の 相 対 反 射 率 を  c と し ( 図 3 b ) ， 下 式 に よ っ て ， 吸 光 度 補
正 を 行 っ た 。
吸 光 度 （ 補 正 ） ＝ l o g  [ ( 1 0 0 / c ) / R ]     - - -  ( 2 )
３．反射スペクトル測定結果
　３－１．同一基質で白色校正を行った場合
　 試 験 片 と 同 じ 基 質 に よ る 白 色 校 正 を 行 っ た 後 測 定 し た 反 射 ス ペ ク ト ル を ， 染 料 別 に 図 ４ に 示
す 。 比 較 の た め ， 溶 液 の 吸 収 ス ペ ク ト ル も 重 ね た 。
　 濾 紙 お よ び 木 綿 布 を 基 質 と し た 試 験 片 の 反 射 ス ペ ク ト ル は ， 溶 液 の 吸 収 ス ペ ク ト ル と 比 較 し
て ， 繊 維 な ど と の 相 互 作 用 に 起 因 す る 最 大 1 0 n m 程 度 の シ フ ト や ， 拡 散 反 射 光 と 正 反 射 光 の 比
率 の 変 化 な ど に よ る と 思 わ れ る ゆ が み が 生 じ て い る も の の ， そ れ ぞ れ の 染 料 に よ る 光 吸 収 に 帰
属 さ れ る 吸 収 帯 が 比 較 的 明 瞭 に 検 出 さ れ た 。 i n d i g o で 染 色 し た 試 験 片 か ら は ， D M F 溶 液 で は 測
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図１　  試 験 片 の 基 質 と し て 用 い た 木 綿 お よ び 絹 の 励 起・蛍 光 ス ペ ク ト ル
( 日 本 分 光 製 蛍 光 光 度 計  F P - 6 5 0 0 に よ る 測 定 )
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図２　  i n d i g o ， b e r b e r i n e お よ び c o c h i n e a l 溶 液 の 吸 収 ス ペ ク ト ル ( 島 津 製 作 所 製 U V - 3 1 0 1 に よ る 測 定 ) 。
b e r b e r i n e お よ び c o c h i n e a l は 水 溶 液 ， i n d i g o は N , N - D i m e t h y l f o r m a m i d e ( D M F ) 溶 液 で の 測 定 で あ
る 。 D M F に よ る 強 い 光 吸 収 の た め ， i n d i g o 溶 液 は 2 7 0 n m 未 満 の 測 定 は 不 可 能 で あ っ た 。
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図４　試験片の紫外反射スペクトル(同一基質による白色校正)。縦線は溶液での吸収極大を示す。
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図３　a) 550 nmで規格化した照射光のスペクトル（実線）および標準白色板からの反射スペクトル（点線）。
　　　b) 標準白色板の相対反射率 c(550 nmにおける値を1とした)。cの値は，式2における補正係数である。
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〔報文〕　紫外・可視反射スペクトル法による
染料非破壊分析のための基礎研究（３）
－染織品を想定した試験片の紫外スペクトル測定－
吉田　直人
１．はじめに
　染織文化財などの染料を非破壊的に分析，同定するための情報のひとつとして，染料分子が
可視領域の光を特異的に吸収する性質を利用した「可視反射分光法」の研究が，国内では特に
1970年代以降文化財科学の研究者によって行われており，基礎的な検討とともに，実際の文化
財資料を対象とした報告もされている1 ～ 5)。これらの研究成果により，可視反射スペクトルの
染料同定のための情報としての価値が高められた。一方，反射スペクトルは，基質繊維や媒染
剤との相互作用，また染料そのものからの蛍光などによる影響を受けやすいことから，反射ス
ペクトルの解釈については慎重を要し，３次元蛍光スペクトル6,7)など，複数の情報を総合し
て判断することが必要であるのと指摘もなされている4,5)。
　筆者は，同軸光ファイバー照射・受光型超高感度分光光度計を用いた紫外・可視反射スペク
トル測定を通じ，可視域に比べてシャープな吸収帯を示し，また近接分子との相互作用による
影響が比較的小さい，紫外域の吸収帯の数や吸収極大波長などの情報が，染料同定のための有
力な情報となることを既報で指摘した8～ 10)。現在，染織品の染料を対象とした，この装置によ
る紫外反射スペクトル分析の実用化を目指して基礎的な検討を続けている。実際の染織品を測
定する際には，反射率100％を定義する白色校正を同一資料の未染色部分で行う場合と，標準
白色板で行う場合が考えられる。今回は，これら二つの条件下での，染織品を想定した試験片
の紫外反射スペクトル測定を行った。その結果から，基質の性質の違いなどを考慮した染料の
吸収帯検出の可否などについて検討した。
２．試験片・測定
　２－１．試験片
　３種類の基質（濾紙，木綿および絹の生地）にそれぞれindigo（藍の色素成分），berberine（黄
檗の色素成分），cochinealで染色した計９種類の試験片を作成した。indigoはハイドロ建てで
の染色を行った。染色濃度の調整は行っていない。
　濾紙は無蛍光であるが，木綿および絹からは図１に示すように，前者は可視域，後者は紫外
域に蛍光が観測された。絹については，励起・発光波長が既報8,6)と類似しており，トリプトファ
ンなどの絹成分に由来すると推測される11)。木綿の蛍光については，蛍光増白剤からのもので
ある可能性が高いと考えている12)。両者ともに，水洗浄を繰り返しても蛍光強度はほとんど変
化しなかった。
　色素溶液の吸収スペクトルを図２に示す。紫外域では，それぞれ下記の波長を極大とする
シャープな吸収帯が認められた。
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色校正によって差し引かれるため，この波長域では，染料の吸収帯を検出することが可能で
ある。さらに，発光が可視域であれば，全波長域での染料の吸収帯が検出可能である。しかし，
発光が紫外域である場合は，染料分子による再吸収がスペクトルに反映される可能性が高いた
め，その波長域でのスペクトル情報は利用すべきではない。
　一方，絹を基質とする染織品の場合，その成分であるタンパク質が200～300 nmに強い吸収
を持つ(図５)。染色によるマトリックス効果の影響を強く受ける可能性があるため(図４)，こ
の波長域における染料の吸収帯検出は困難であろう。また，300 nm以上では，発光が起こらな
い波長域に限り，セルロース系繊維と同様，測定可能である。
　同一資料の白地部分で白色校正する場合は，あわせて励起・蛍光スペクトル，および反射ス
ペクトル測定を行い，その結果から染料の吸収帯を“信頼出来る情報”として検出出来る波長
域を慎重に検討したうえで，染色部分の反射スペクトル測定を実施すべきである。
　４－２．標準白色板での白色校正を行う場合
　セルロース系基質では，同一資料での白色校正を行う場合と同様，蛍光物質の存在が，反射
スペクトル測定の可能性を左右する。蛍光物質が存在しない場合は，反射スペクトル測定によ
り，測定波長域全域において，染料の吸収帯を検出することが可能である。一方，蛍光物質が
存在する場合は，同一資料で白色校正を行う際とは異なり，その吸収帯も反射スペクトルに影
響を与える。従って，蛍光物質の吸収，発光帯を除いた波長域のみ，染料の吸収帯を検出しう
ると考えるべきである。
　絹を基質とする染織品では，200 nmから300 nmにかけては，タンパク質の吸収が強く，染料
の吸収帯は検出困難である。また，300 nm以上の波長域では，発光が起こらない波長域のみに
おいて検出可能である。
　同一資料で白色校正を行う場合と同様，あらかじめ，染料の吸収帯検出が可能な波長域を見
定めなければならない。しかし，標準白色板で白色校正を行うのは，同一基質の白地部分が存
在しない資料の場合であると想定される。従って，前節で述べた方法での検討は不可能である。
この場合，測定部位の励起・蛍光スペクトル測定を行うことにより，波長域の検討を行うこと
がある程度可能である。染色されている部位では，基質のみではなく，染料からも蛍光を発す
る可能性がある。しかし，染織品に使われる染料の蛍光は，その多くが可視域である2,4～ 7)。従っ
て，染色部位から発する紫外域の蛍光は，基質に存在する物質に由来すると推定することが出
来るが，資料の色味や，その作成年代などから，ある程度染料を推定し，文献からその蛍光デー
タを参照して総合的に判断する方がより確実であろう。
５．さいごに
　染料の非破壊分析，同定をひとつの手法で完遂することは困難であるため，複数の科学的原
理に基づいた情報を総合的に判断することが重要である。紫外スペクトルも，その情報の１つ
として有用であることは第１章で述べた。今回の報告では，染織品を想定した試験片の紫外反
射スペクトル測定およびその検討を通じ，染料の吸収帯を測定出来る波長域は，基質自体の光
吸収や発光に依存することを明らかにした。従って，紫外反射スペクトルの適用波長域は限定
的にならざるを得ない場合もある。しかし，たとえ限定的ではあっても，そこから得られたス
ペクトルは染料の同定に少なからず寄与すると筆者は確信している。
　また，同軸光ファイバー照射・受光型分光光度計は，測定部位や測定領域を比較的柔軟に選
択出来るという利点がある一方，正反射光の影響を受けやすく，スペクトルにゆがみが生じる
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定出来ない250 nm付近を極大とする吸収帯も検出された。
　一方，絹に染色した試験片では，溶液の吸収スペクトルとは大きく異なるスペクトルとな
り，染料に帰属出来る吸収帯は全くと言っていいほど検出されなかった。300 nm付近から短波
長側にかけては，吸光度の減少がみられた。これは，絹のタンパク質成分がこの波長域に強い
吸収を持つ13)こと（これを示すスペクトルを図５に示しているが，詳細は次節で述べる）に起
因，つまり，染色によるマトリックス効果によって，タンパク質の光吸収が減少し，さらにそ
の度合いが，染料の吸収よりも相対的に大きいためであると考えている。また，絹試験片では
300 nm付近から長波長側にかけては幅広い“吸収帯”がみられた。これは，絹からの蛍光が染
料分子によって再吸収されたことにより，吸光度の見かけ上の増大として現れたものであると
推測される。
　３－２．標準白色板で白色校正を行った場合
　標準白色板で白色校正を行った試験片の反射スペクトルは，染料や基質に存在する物資の吸
収，蛍光の他に，基質からの拡散反射光の性質も影響されたものである。従って，まず基質の
反射スペクトルを示し，続いて試験片のスペクトルについて報告する。
　３－２－１．基質の反射スペクトル
　図５は標準白色板で白色校正を行い，式２で補正した基質の反射スペクトルである。励起・
蛍光スペクトル(図１)との比較のため，可視域(～700 nm)までのデータを示した。
　まず濾紙は，短波長側から長波長側にかけてゆるやかに吸光度の減少がみられた。特異的な
吸収は観測されなかった。これは，ファイバーが検出した反射光のうち，拡散反射光に対する
正反射光の割合が，短波長側ほど標準白色板と比較して減少していることを反映している。つ
まり濾紙における吸光度の波長依存性は，波長毎の拡散反射率のみが影響していると考えてい
る。木綿の反射スペクトルでは，濾紙と同じ理由による長波長側にかけての吸光度減少の他
に，蛍光物質の励起・発光と一致する波長帯(図１参照)に吸光度の増加および減少がみられ
た。絹の反射スペクトルでも，長波長側にかけての吸光度減少がみられたのに加え，220 nmか
ら300 nmにかけて，蛍光物質の励起波長帯(図１参照)よりも幅広く，強い吸収帯が認められた。
図５　試験片に用いた基質の反射スペクトル(標準白色板による白色校正)
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た 。
　 濾 紙 を 基 質 と す る 試 験 片 の 補 正 を 行 っ た 反 射 ス ペ ク ト ル に 対 し ， さ ら に k u b e l k a - m u n k 式 に 基
づ い た 補 正 を 試 み た 。 k u b e l k a - m u n k 式 は ， 色 材 相 に お け る 光 の 吸 収 と 散 乱 と の 関 係 を 表 す も の
で ， 下 記 の よ う に 示 さ れ る 。
　 　 　 　 　 K / S  =  ( 1 - R )
2
 /  2 R    - - - - - - -  ( 3 )
　 K ， S は そ れ ぞ れ 吸 収 係 数 と 散 乱 係 数 を ， R は 反 射 率 を 表 す 。 式 ２ か ら 反 射 率 R を 求 め ，
k u b a l k a - m u n k 式 に よ る 補 正 を 行 っ た 結 果 を 図 ７ に 示 す 。 こ の 補 正 に よ り 染 料 の 吸 収 帯 は さ ら に
明 瞭 と な っ た 。 た だ し ， k u b e l k a - m u n k 式 は ， 拡 散 反 射 ス ペ ク ト ル を 前 提 に し て い る た め ， 正 反
射 光 も 検 出 し て い る こ の 測 定 結 果 に 関 し て は ， そ の 妥 当 性 に つ い て ， 今 後 詳 細 に 検 討 し た い 。
４．考察
　 同 一 資 料 の 未 染 色 部 位 ， ま た は 標 準 白 色 板 に よ る 白 色 校 正 を 前 提 と し た ， 染 織 品 の 紫 外 反 射
ス ペ ク ト ル 分 析 を 想 定 し ， 試 験 片 の 測 定 を 行 っ た 。 前 章 で 述 べ た 結 果 を も と に ， 実 際 の 染 織 品
染 料 分 析 に あ た っ て の 適 用 可 能 範 囲 な ど に つ い て ， 白 色 校 正 方 法 別 に 考 察 す る 。
　４－１．同一資料での白色校正を行う場合
　 木 綿 の よ う な セ ル ロ ー ス 系 繊 維 を 基 質 と す る 染 織 品 の 場 合 ， 繊 維 自 身 は 今 回 の 測 定 波 長 域  
( 2 2 0 ～ 4 0 0 n m ) で は 光 吸 収 を 起 こ さ な い 。 従 っ て ， 反 射 ス ペ ク ト ル に よ っ て ， 染 料 の 吸 収 帯 を
“ 信 頼 出 来 る 情 報 ” と し て 検 出 で き る 可 能 性 は ， 増 白 剤 な ど ， 付 加 さ れ た 蛍 光 物 質 の 有 無 ， お
よ び そ の 発 光 波 長 に よ る 。 蛍 光 物 質 が 存 在 し な い 場 合 ， ス ペ ク ト ル 測 定 に よ っ て 検 出 さ れ る 吸
収 帯 は 染 料 に 帰 属 す る も の と 判 断 出 来 る 。 ま た ， 蛍 光 物 質 が 存 在 す る 場 合 で も ， そ の 吸 収 は 白
図７　 標 準 白 色 板 で 白 色 校 正 を 行 っ た ， 濾 紙 を 基 質 と し た 試 験 片 の
反 射 ス ペ ク ト ル ( 図 ６ 太 線 ) に 対 し ， k u b e l k a - m u n k 補 正 し た ス ペ ク ト ル
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こ れ は ， 絹 タ ン パ ク 質 の 芳 香 族 ア ミ ノ 酸 お よ び ペ プ チ ド 結 合 部 位 に よ る 吸 収 を 示 し て い る
1 3 )
。
ま た 絹 で は ， 蛍 光 ス ペ ク ト ル で は 観 測 さ れ た 3 0 0 n m か ら 4 0 0 n m 付 近 に か け て の 蛍 光 ( 図 １ 参 照 )
が 反 射 ス ペ ク ト ル で は 明 瞭 に は 認 め ら れ な か っ た 。 こ の 理 由 と し て は ， 反 射 ス ペ ク ト ル 測 定 は
白 色 光 を 照 射 し て い る た め ， 蛍 光 強 度 が 反 射 光 強 度 に 比 べ 小 さ い こ と が 反 映 さ れ た の で は な い
か と 推 測 し て い る 。
　 ３ － ２ － ２ ． 試 験 片 の 反 射 ス ペ ク ト ル
　 標 準 白 色 板 で 白 色 校 正 を 行 い ， 式 ２ に よ っ て 補 正 し た 試 験 片 の 反 射 ス ペ ク ト ル を ， 基 質 お よ
び 染 料 別 に 図 ６ に 示 す 。 ま た ， 溶 液 の 吸 収 ス ペ ク ト ル も 併 せ て 示 し た 。
　 濾 紙 を 基 質 と し た 試 験 片 の 反 射 ス ペ ク ト ル で は ， ３ 種 の 染 料 と も に ， 溶 液 の 吸 収 ス ペ ク ト ル
と ほ ぼ 同 じ 波 長 に ， 吸 収 帯 の 存 在 が 確 認 さ れ た ( た だ し ， b e r b e r i n e の 最 も 短 波 長 側 の 吸 収 帯 は
ノ イ ズ に よ り 認 め ら れ な か っ た ) 。 ま た ， i n d i g o の 2 5 0 n m 付 近 に お け る 吸 収 帯 も や や 不 明 瞭 な
が ら 検 出 さ れ た 。 染 色 濃 度 が 低 か っ た た め ， c o c h i n e a l の 吸 収 帯 は 非 常 に 不 明 瞭 で あ る が ， 溶
液 と ほ ぼ 同 波 長 に 確 認 出 来 る 。
　 木 綿 を 基 質 と し た 試 験 片 の 場 合 ， 蛍 光 物 質 に よ る 吸 収 が 弱 い ( 図 ５ ) 3 0 0 n m 以 下 の 波 長 帯 で は ，
染 料 の 吸 収 帯 が 比 較 的 明 瞭 に 確 認 さ れ た 。 一 方 ， 3 0 0 n m 以 上 で は ， 蛍 光 物 質 の 比 較 的 強 く 幅 広
い 吸 収 帯 が 存 在 す る た め ， 染 料 の 吸 収 帯 と の 重 な り を 生 じ た 。 b e r b e r i n e の 吸 収 帯 は ， 蛍 光 物
質 の も の が オ ー バ ー ラ ッ プ し ， 両 者 の 区 別 は 困 難 で あ っ た 。 　 　
　 絹 を 基 質 と し た 試 験 片 で は ， ３ 種 の 染 料 と も に ， 吸 収 帯 を 認 め る こ と は 出 来 な か っ た 。
2 0 0 n m か ら 3 0 0 n m 付 近 に か け て の 絹 の タ ン パ ク 質 成 分 に よ る 強 い 光 吸 収 ， お よ び 3 0 0 n m 以 上 の
波 長 帯 に お け る 蛍 光 物 質 の 染 料 に よ る 再 吸 収 に よ る 影 響 が 強 く ス ペ ク ト ル に 現 れ る 結 果 と な っ
図６　 試 験 片 の 紫 外 反 射 ス ペ ク ト ル ( 標 準 白 色 板 に よ る 白 色 校 正 ) 。 縦 線 は 溶 液 で の 吸 収 極 大 を 示 す 。
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た 。
　 濾 紙 を 基 質 と す る 試 験 片 の 補 正 を 行 っ た 反 射 ス ペ ク ト ル に 対 し ， さ ら に k u b e l k a - m u n k 式 に 基
づ い た 補 正 を 試 み た 。 k u b e l k a - m u n k 式 は ， 色 材 相 に お け る 光 の 吸 収 と 散 乱 と の 関 係 を 表 す も の
で ， 下 記 の よ う に 示 さ れ る 。
　 　 　 　 　 K / S  =  ( 1 - R )
2
 /  2 R    - - - - - - -  ( 3 )
　 K ， S は そ れ ぞ れ 吸 収 係 数 と 散 乱 係 数 を ， R は 反 射 率 を 表 す 。 式 ２ か ら 反 射 率 R を 求 め ，
k u b a l k a - m u n k 式 に よ る 補 正 を 行 っ た 結 果 を 図 ７ に 示 す 。 こ の 補 正 に よ り 染 料 の 吸 収 帯 は さ ら に
明 瞭 と な っ た 。 た だ し ， k u b e l k a - m u n k 式 は ， 拡 散 反 射 ス ペ ク ト ル を 前 提 に し て い る た め ， 正 反
射 光 も 検 出 し て い る こ の 測 定 結 果 に 関 し て は ， そ の 妥 当 性 に つ い て ， 今 後 詳 細 に 検 討 し た い 。
４．考察
　 同 一 資 料 の 未 染 色 部 位 ， ま た は 標 準 白 色 板 に よ る 白 色 校 正 を 前 提 と し た ， 染 織 品 の 紫 外 反 射
ス ペ ク ト ル 分 析 を 想 定 し ， 試 験 片 の 測 定 を 行 っ た 。 前 章 で 述 べ た 結 果 を も と に ， 実 際 の 染 織 品
染 料 分 析 に あ た っ て の 適 用 可 能 範 囲 な ど に つ い て ， 白 色 校 正 方 法 別 に 考 察 す る 。
　４－１．同一資料での白色校正を行う場合
　 木 綿 の よ う な セ ル ロ ー ス 系 繊 維 を 基 質 と す る 染 織 品 の 場 合 ， 繊 維 自 身 は 今 回 の 測 定 波 長 域  
( 2 2 0 ～ 4 0 0 n m ) で は 光 吸 収 を 起 こ さ な い 。 従 っ て ， 反 射 ス ペ ク ト ル に よ っ て ， 染 料 の 吸 収 帯 を
“ 信 頼 出 来 る 情 報 ” と し て 検 出 で き る 可 能 性 は ， 増 白 剤 な ど ， 付 加 さ れ た 蛍 光 物 質 の 有 無 ， お
よ び そ の 発 光 波 長 に よ る 。 蛍 光 物 質 が 存 在 し な い 場 合 ， ス ペ ク ト ル 測 定 に よ っ て 検 出 さ れ る 吸
収 帯 は 染 料 に 帰 属 す る も の と 判 断 出 来 る 。 ま た ， 蛍 光 物 質 が 存 在 す る 場 合 で も ， そ の 吸 収 は 白
図７　 標 準 白 色 板 で 白 色 校 正 を 行 っ た ， 濾 紙 を 基 質 と し た 試 験 片 の
反 射 ス ペ ク ト ル ( 図 ６ 太 線 ) に 対 し ， k u b e l k a - m u n k 補 正 し た ス ペ ク ト ル
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こ れ は ， 絹 タ ン パ ク 質 の 芳 香 族 ア ミ ノ 酸 お よ び ペ プ チ ド 結 合 部 位 に よ る 吸 収 を 示 し て い る
1 3 )
。
ま た 絹 で は ， 蛍 光 ス ペ ク ト ル で は 観 測 さ れ た 3 0 0 n m か ら 4 0 0 n m 付 近 に か け て の 蛍 光 ( 図 １ 参 照 )
が 反 射 ス ペ ク ト ル で は 明 瞭 に は 認 め ら れ な か っ た 。 こ の 理 由 と し て は ， 反 射 ス ペ ク ト ル 測 定 は
白 色 光 を 照 射 し て い る た め ， 蛍 光 強 度 が 反 射 光 強 度 に 比 べ 小 さ い こ と が 反 映 さ れ た の で は な い
か と 推 測 し て い る 。
　 ３ － ２ － ２ ． 試 験 片 の 反 射 ス ペ ク ト ル
　 標 準 白 色 板 で 白 色 校 正 を 行 い ， 式 ２ に よ っ て 補 正 し た 試 験 片 の 反 射 ス ペ ク ト ル を ， 基 質 お よ
び 染 料 別 に 図 ６ に 示 す 。 ま た ， 溶 液 の 吸 収 ス ペ ク ト ル も 併 せ て 示 し た 。
　 濾 紙 を 基 質 と し た 試 験 片 の 反 射 ス ペ ク ト ル で は ， ３ 種 の 染 料 と も に ， 溶 液 の 吸 収 ス ペ ク ト ル
と ほ ぼ 同 じ 波 長 に ， 吸 収 帯 の 存 在 が 確 認 さ れ た ( た だ し ， b e r b e r i n e の 最 も 短 波 長 側 の 吸 収 帯 は
ノ イ ズ に よ り 認 め ら れ な か っ た ) 。 ま た ， i n d i g o の 2 5 0 n m 付 近 に お け る 吸 収 帯 も や や 不 明 瞭 な
が ら 検 出 さ れ た 。 染 色 濃 度 が 低 か っ た た め ， c o c h i n e a l の 吸 収 帯 は 非 常 に 不 明 瞭 で あ る が ， 溶
液 と ほ ぼ 同 波 長 に 確 認 出 来 る 。
　 木 綿 を 基 質 と し た 試 験 片 の 場 合 ， 蛍 光 物 質 に よ る 吸 収 が 弱 い ( 図 ５ ) 3 0 0 n m 以 下 の 波 長 帯 で は ，
染 料 の 吸 収 帯 が 比 較 的 明 瞭 に 確 認 さ れ た 。 一 方 ， 3 0 0 n m 以 上 で は ， 蛍 光 物 質 の 比 較 的 強 く 幅 広
い 吸 収 帯 が 存 在 す る た め ， 染 料 の 吸 収 帯 と の 重 な り を 生 じ た 。 b e r b e r i n e の 吸 収 帯 は ， 蛍 光 物
質 の も の が オ ー バ ー ラ ッ プ し ， 両 者 の 区 別 は 困 難 で あ っ た 。 　 　
　 絹 を 基 質 と し た 試 験 片 で は ， ３ 種 の 染 料 と も に ， 吸 収 帯 を 認 め る こ と は 出 来 な か っ た 。
2 0 0 n m か ら 3 0 0 n m 付 近 に か け て の 絹 の タ ン パ ク 質 成 分 に よ る 強 い 光 吸 収 ， お よ び 3 0 0 n m 以 上 の
波 長 帯 に お け る 蛍 光 物 質 の 染 料 に よ る 再 吸 収 に よ る 影 響 が 強 く ス ペ ク ト ル に 現 れ る 結 果 と な っ
図６　 試 験 片 の 紫 外 反 射 ス ペ ク ト ル ( 標 準 白 色 板 に よ る 白 色 校 正 ) 。 縦 線 は 溶 液 で の 吸 収 極 大 を 示 す 。
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色校正によって差し引かれるため，この波長域では，染料の吸収帯を検出することが可能で
ある。さらに，発光が可視域であれば，全波長域での染料の吸収帯が検出可能である。しかし，
発光が紫外域である場合は，染料分子による再吸収がスペクトルに反映される可能性が高いた
め，その波長域でのスペクトル情報は利用すべきではない。
　一方，絹を基質とする染織品の場合，その成分であるタンパク質が200～300 nmに強い吸収
を持つ(図５)。染色によるマトリックス効果の影響を強く受ける可能性があるため(図４)，こ
の波長域における染料の吸収帯検出は困難であろう。また，300 nm以上では，発光が起こらな
い波長域に限り，セルロース系繊維と同様，測定可能である。
　同一資料の白地部分で白色校正する場合は，あわせて励起・蛍光スペクトル，および反射ス
ペクトル測定を行い，その結果から染料の吸収帯を“信頼出来る情報”として検出出来る波長
域を慎重に検討したうえで，染色部分の反射スペクトル測定を実施すべきである。
　４－２．標準白色板での白色校正を行う場合
　セルロース系基質では，同一資料での白色校正を行う場合と同様，蛍光物質の存在が，反射
スペクトル測定の可能性を左右する。蛍光物質が存在しない場合は，反射スペクトル測定によ
り，測定波長域全域において，染料の吸収帯を検出することが可能である。一方，蛍光物質が
存在する場合は，同一資料で白色校正を行う際とは異なり，その吸収帯も反射スペクトルに影
響を与える。従って，蛍光物質の吸収，発光帯を除いた波長域のみ，染料の吸収帯を検出しう
ると考えるべきである。
　絹を基質とする染織品では，200 nmから300 nmにかけては，タンパク質の吸収が強く，染料
の吸収帯は検出困難である。また，300 nm以上の波長域では，発光が起こらない波長域のみに
おいて検出可能である。
　同一資料で白色校正を行う場合と同様，あらかじめ，染料の吸収帯検出が可能な波長域を見
定めなければならない。しかし，標準白色板で白色校正を行うのは，同一基質の白地部分が存
在しない資料の場合であると想定される。従って，前節で述べた方法での検討は不可能である。
この場合，測定部位の励起・蛍光スペクトル測定を行うことにより，波長域の検討を行うこと
がある程度可能である。染色されている部位では，基質のみではなく，染料からも蛍光を発す
る可能性がある。しかし，染織品に使われる染料の蛍光は，その多くが可視域である2,4～ 7)。従っ
て，染色部位から発する紫外域の蛍光は，基質に存在する物質に由来すると推定することが出
来るが，資料の色味や，その作成年代などから，ある程度染料を推定し，文献からその蛍光デー
タを参照して総合的に判断する方がより確実であろう。
５．さいごに
　染料の非破壊分析，同定をひとつの手法で完遂することは困難であるため，複数の科学的原
理に基づいた情報を総合的に判断することが重要である。紫外スペクトルも，その情報の１つ
として有用であることは第１章で述べた。今回の報告では，染織品を想定した試験片の紫外反
射スペクトル測定およびその検討を通じ，染料の吸収帯を測定出来る波長域は，基質自体の光
吸収や発光に依存することを明らかにした。従って，紫外反射スペクトルの適用波長域は限定
的にならざるを得ない場合もある。しかし，たとえ限定的ではあっても，そこから得られたス
ペクトルは染料の同定に少なからず寄与すると筆者は確信している。
　また，同軸光ファイバー照射・受光型分光光度計は，測定部位や測定領域を比較的柔軟に選
択出来るという利点がある一方，正反射光の影響を受けやすく，スペクトルにゆがみが生じる
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定出来ない250 nm付近を極大とする吸収帯も検出された。
　一方，絹に染色した試験片では，溶液の吸収スペクトルとは大きく異なるスペクトルとな
り，染料に帰属出来る吸収帯は全くと言っていいほど検出されなかった。300 nm付近から短波
長側にかけては，吸光度の減少がみられた。これは，絹のタンパク質成分がこの波長域に強い
吸収を持つ13)こと（これを示すスペクトルを図５に示しているが，詳細は次節で述べる）に起
因，つまり，染色によるマトリックス効果によって，タンパク質の光吸収が減少し，さらにそ
の度合いが，染料の吸収よりも相対的に大きいためであると考えている。また，絹試験片では
300 nm付近から長波長側にかけては幅広い“吸収帯”がみられた。これは，絹からの蛍光が染
料分子によって再吸収されたことにより，吸光度の見かけ上の増大として現れたものであると
推測される。
　３－２．標準白色板で白色校正を行った場合
　標準白色板で白色校正を行った試験片の反射スペクトルは，染料や基質に存在する物資の吸
収，蛍光の他に，基質からの拡散反射光の性質も影響されたものである。従って，まず基質の
反射スペクトルを示し，続いて試験片のスペクトルについて報告する。
　３－２－１．基質の反射スペクトル
　図５は標準白色板で白色校正を行い，式２で補正した基質の反射スペクトルである。励起・
蛍光スペクトル(図１)との比較のため，可視域(～700 nm)までのデータを示した。
　まず濾紙は，短波長側から長波長側にかけてゆるやかに吸光度の減少がみられた。特異的な
吸収は観測されなかった。これは，ファイバーが検出した反射光のうち，拡散反射光に対する
正反射光の割合が，短波長側ほど標準白色板と比較して減少していることを反映している。つ
まり濾紙における吸光度の波長依存性は，波長毎の拡散反射率のみが影響していると考えてい
る。木綿の反射スペクトルでは，濾紙と同じ理由による長波長側にかけての吸光度減少の他
に，蛍光物質の励起・発光と一致する波長帯(図１参照)に吸光度の増加および減少がみられ
た。絹の反射スペクトルでも，長波長側にかけての吸光度減少がみられたのに加え，220 nmか
ら300 nmにかけて，蛍光物質の励起波長帯(図１参照)よりも幅広く，強い吸収帯が認められた。
図５　試験片に用いた基質の反射スペクトル(標準白色板による白色校正)
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て，十分な透過Ｘ線量を直接フィルムに感光させて撮影する。そのために，医療用のフィルム
に比べて工業用のフィルムはハロゲン化銀の添加量が多く，その塗布もフィルムの両面に施さ
れている製品が多い。
　本実験で使用するフィルムは，我々がこれまで日本画資料の撮影に使用してきたフィルムが，
富士フィルム製の工業用Ｘ線フィルムIX-FRなので，マンモグラフィ用フィルムは同じ富士フィ
ルム製のUM-MA HC，AD-Mの２種類2)を使用した。今回，この２種類のマンモグラフィ用フィル
ムへの蛍光増感スクリーンの使用に関して検討した結果，工業用のフィルムに比べハロゲン化
銀の塗布量が少ないため，Ｘ線では十分なコントラストが得られない可能性があったが，本実
験では解像度をなるべく低下させないように使用しなかった。
　また，主な医療用フィルムは蛍光増感スクリーンを使用する感光材の特性上，暗室灯の波長
の選択や，油脂等との反応に非常に敏感であるため取り扱いに注意しなければならないが，医
療用，工業用と前述したフィルムの用途によるハロゲン化銀の塗布量の違いが，そのまま価
格に反映されていると思われ，総じて医療用フィルムの価格は工業用フィルムよりも安価で，
2006年６月現在，UM-MA HC，AD-Mらフィルムの価格は１枚あたりIX-FR（シートフィルムタイプ：
四つ切）の約1/4である。
　２－２．特性曲線について
　特性曲線は，写真フィルムに対する可視光やＸ線による露光量の対数値と，その露光による
フィルム濃度の関係を表わすものである。これまで，感光体の特性評価は特性曲線の作成と特
性値の算出についてJISが規定されていたが，その内容は，Ｘ線の露光についてＸ線発生装置
や増感スクリーンの規定ができにくいこと，Ｘ線の線質が電圧によって異なる，絶対露光量の
表示が難しいなどの理由により規格化はされておらず，現在，Ｘ線フィルムの写真感度の求め
方についてはISO規格が用いられている11)。しかし，実用的でないために普及していないので
12,13)，本実験では，特性曲線の作成に医用放射線分野で一般的に用いられる強度目盛法のブー
ツストラップ法(bootstrap)12,13,14,15)を使った。
　ブーツストラップ法とは，照射時間の変化によってＸ線のフィルムに対する露光量を変化さ
せ，階段くさびの厚さに対する透過濃度の変化を利用して曲線を作図する方法である。医用放
射線分野では用いるＸ線の出力(管電圧30kV ～ 90kV)に合わせ，被写体としてアルミニウム製
の階段くさびが用いられる。しかし，本実験では透過率の高い日本画を対象とした低出力のＸ
線を用いるため，比重の小さいアクリル樹脂を用いた4)。これによって透過率の低い金属製の
階段くさびよりも，透過率の高い文化財材料との比較が容易になると考えられる。
　２－３．実験条件
　特性曲線や日本画資料の撮影で用いたＸ線の管電圧，管電流，照射時間，照射距離の設定は，
我々が日本画の撮影に用いてきた条件で行った。
　実際の絵画撮影では，作品を移動させて起こるリスクを避けるために，低出力のポータブル
Ｘ線発生装置を現場で使用することが多い。本実験の照射条件について，Ｘ線の全強度は管電
流に比例して増加するため，管電流を高めれば照射時間をさらに短くすることもできるが，現
在，我々が使用している低出力ポータブルＸ線発生装置の最大の管電流値は５mAで，撮影時間
を短縮させるために電流値を高く設定して撮影を行うと，空冷式であるＸ線管球が蓄熱してし
まい撮影の続行が困難になる場合がある。よって，本実験では特性曲線や日本画資料の撮影に
管電流を３mAに設定して行った。特性曲線の作成には，階段くさびの一段の厚みを１mmにして
832007 紫外・可視反射スペクトル法による染料非破壊分析のための基礎研究（３）
可能性が，積分球を持つ分光光度計に比べると高い。より信頼性の高いスペクトルを得るため
に，その補正方法については今後さらに検討を重ねたい。
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〔 報 文 〕　
文化財の透過Ｘ線撮影における
マンモグラフィ用フィルムの特性
松 島 　 朝 秀
*
・ 三 浦 　 定 俊
１ ． は じ め に
　 近 年 ， 透 過 Ｘ 線 撮 影 を 取 り 扱 う 医 療 ， 工 業 分 野 で は ， コ ン ピ ュ ー テ ッ ド ラ ジ オ グ ラ フ ィ な ど
の デ ジ タ ル 化 に 伴 う 技 術 革 新 が 飛 躍 的 に 進 ん で い る 。 し か し ， 医 療 分 野 の マ ン モ グ ラ フ ィ に お
い て は ， 乳 腺 内 の 腫 瘤 陰 影 を 鮮 明 に と ら え る 必 要 が あ り ， そ れ を 実 現 す る も の と し て ， 安 価 で
解 像 度 の 高 い Ｘ 線 フ ィ ル ム に よ る 撮 影 が 推 奨 さ れ て い る
1 )
。 マ ン モ グ ラ フ ィ と は 透 過 Ｘ 線 撮 影
に よ る 乳 が ん 検 診 の 総 称 で あ り ， こ う し た 背 景 を も と に ， 富 士 フ ィ ル ム ， コ ダ ッ ク な ど の 機 材
メ ー カ ー で は マ ン モ グ ラ フ ィ 専 用 の フ ィ ル ム シ ス テ ム の 開 発 に 力 を 注 い で い る
2 , 3 )
。
　 我 々 の 透 過 Ｘ 線 撮 影 を 用 い た 調 査 に も ， コ ン ピ ュ ー テ ッ ド ラ ジ オ グ ラ フ ィ が 利 用 さ れ る よ う
に な っ た が
4 ～ 1 0 )
， 調 査 の 規 模 ， 条 件 に よ っ て は Ｘ 線 フ ィ ル ム を 用 い て 撮 影 し な け れ ば な ら な い
こ と も 多 い 。 し か し ，フ ィ ル ム を 用 い た 撮 影 で は ，十 分 な コ ン ト ラ ス ト を 得 る た め に コ ン ピ ュ ー
テ ッ ド ラ ジ オ グ ラ フ ィ よ り も Ｘ 線 の 照 射 時 間 が 長 く な っ て し ま う 場 合 が あ る
6 , 7 )
。 文 化 財 の 透
過 Ｘ 線 撮 影 で は ， Ｘ 線 が 物 質 と 相 互 作 用 し て 引 き 起 こ さ れ る 影 響 は 報 告 さ れ て い な い が ， 資 料
へ 及 ぼ す 影 響 が 最 小 限 に 抑 え ら れ る よ う ， な る べ く 短 時 間 で の 撮 影 が 好 ま し い と 考 え ら れ る 。
そ の た め ， こ れ ま で 使 用 し て き た フ ィ ル ム を ， 短 時 間 の 照 射 で 良 好 な コ ン ト ラ ス ト が 得 ら れ る
フ ィ ル ム へ 代 替 す る こ と が で き れ ば よ り 安 全 性 が 高 ま る 。
　 マ ン モ グ ラ フ ィ で は ，Ｘ 線 に よ る 人 体 の 軟 部 組 織 と 乳 腺 疾 患 の 初 期 状 態（ 微 小 な 石 灰 化 や 腫 瘤 ）
の 透 過 率 の 差 が 小 さ い た め 被 写 体 コ ン ト ラ ス ト が 非 常 に 低 く ， 使 用 さ れ る フ ィ ル ム に は ， わ ず
か な コ ン ト ラ ス ト を 認 識 で き る 特 性 が 要 求 さ れ る 。 フ ィ ル ム の 感 光 剤 は ， 被 検 者 の 健 康 へ の 影
響 を 軽 減 す る た め に 撮 影 時 間 を 短 く し ， 尚 且 つ 診 断 に 良 好 な コ ン ト ラ ス ト が 得 ら れ る よ う に 開
発 さ れ て い る が ， フ ィ ル ム の 詳 細 な 技 術 情 報 は そ の ま ま メ ー カ ー の 収 益 を 左 右 す る こ と が 懸 念
さ れ る た め に ， 一 般 に は 公 開 は さ れ て い な い 。
　 本 研 究 で は ， 文 化 財 の 透 過 Ｘ 線 撮 影 に お い て ， 短 い 照 射 時 間 で 人 体 の 疾 患 を 鮮 明 に 描 出 で き
る マ ン モ グ ラ フ ィ 用 フ ィ ル ム の 特 性 を ， こ れ ま で 我 々 が 使 用 し て き た フ ィ ル ム と 比 較 す る こ と
で ， 従 来 よ り も 短 い 照 射 時 間 で 視 認 性 の 高 い 画 像 が 得 ら れ る の か 検 討 す る こ と を 目 的 と し た 。
今 回 ， 文 化 財 資 料 の 中 で も 透 過 率 の 高 い 日 本 画 を 対 象 と し た 撮 影 条 件 で 特 性 曲 線 を 求 め ， さ ら
に 日 本 画 資 料 の 撮 影 を 行 い 比 較 検 討 し た 。
２ ． 実 験 方 法
　 ２ － １ ． Ｘ 線 フ ィ ル ム に つ い て
　 医 療 用 の Ｘ 線 フ ィ ル ム は ， 低 線 量 率 か つ 短 時 間 の 照 射 で 画 像 を 得 る こ と が 要 求 さ れ る た め ，
わ ず か な Ｘ 線 量 で 蛍 光 す る 増 感 ス ク リ ー ン を フ ィ ル ム 上 部 に 装 着 し て 使 用 す る 。 よ っ て 透 過 Ｘ
線 で は な く ， 主 に 増 感 ス ク リ ー ン か ら の 可 視 光 に よ り フ ィ ル ム は 感 光 さ れ る 。 通 常 ， 増 感 ス ク
リ ー ン を 使 用 す る と 解 像 度 が 若 干 低 下 し て し ま う が ， 医 療 分 野 で は 被 検 者 の 安 全 性 が 最 優 先 さ
れ る た め 使 用 さ れ る 。 一 方 ， 工 業 分 野 で は 医 療 分 野 に 比 べ て ， 照 射 時 間 を そ れ ほ ど 短 縮 し な く
て も よ く ， 逆 に 高 い 解 像 度 が 要 求 さ れ る た め ， 鉛 箔 増 感 ス ク リ ー ン を 用 い る 特 殊 な 場 合 を 除 い
*
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S t u d y  o f  N o n - D e s t r u c t i v e  D y e  A n a l y s i s  b y  
U V - V i s i b l e  R e ﬂ e c t i o n  S p e c t r o s c o p y  ( I I I )
-  M e a s u r e m e n t  o f  U V  S p e c t r a  o n  T e x t i l e - l i k e  T e s t  P i e c e s  -
N a o t o  Y O S H I D A
U V  r e ﬂ e c t i o n  s p e c t r a  o f  t e x t i l e  a r e  p o s s i b l y  v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  i d e n t i ﬁ c a t i o n  o f  u n k n o w n  
d y e s .  I n  t h i s  s t u d y ,  U V  s p e c t r a  o f  t e x t i l e - l i k e  t e s t  p i e c e s  w e r e  m e a s u r e d  u n d e r  t w o  d i f f e r e n t  w h i t e  
c a l i b r a t i o n  p r o c e d u r e s ,  b y  t h e  s a m e  s u b s t i t u t e s  a n d  s t a n d a r d  w h i t e  c a l i b r a t i o n  p l a t e .  A s  a  r e s u l t ,  i t  
b e c a m e  c l e a r  t h a t  U V  s p e c t r a  a r e  p o s s i b l y  a l t e r e d  b y  a b s o r p t i o n  a n d / o r  e m i s s i o n  o f  e m i s s i v e  c o n t e n t s  
e x i s t i n g  o r  b i n d i n g  o n  s u b s t i t u t e s .  W a v e l e n g t h  r e g i o n  w h i c h  c a n  d e t e c t  a b s o r b a n c e  o f  d y e s  i s  d i s c u s s e d ,  
b a s e d  o n  m e a s u r e d  s p e c t r a .
